
Karlovarský kraj 

 

Název  

zadavatele:  Karlovarský kraj 

Sídlo: Závodní 353/88 

 360 06 Karlovy Vary 

IČO: 70891168  

Č. j.:  

 
    5187/IN/18 

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 23 

 

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

 

veřejné zakázky 
 

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy 

objektu trafostanice" 

 

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000468“ 

ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-031404“ 

 

 

Dne 29. 10. 2018 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 

4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice" žádost o vysvětlení, 

doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění: 

 

 

Dotaz  

 

Položka č. 1 - svítidlo operační 2-zdrojové STÁVAJÍCÍ - demontáž, třetí rameno s náhledovým 

monitorem. Zadavatel požaduje doplnit stávající svítidlo o třetí rameno. Jaký je přesný typ 

stávajícího svítidla? 

 

 

 

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu 

zadávacích podmínek:  

 

 

Odpověď na dotaz 

Jedná se o typ Meriled L3 a L5. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 1. 11. 2018 

 

Bc. Dagmar Kerulová, v. r. 


