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D2.51 - LÉKAØSK` TECHNOLOGIE /A1
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HLAVN˝ IN�ENÝR PROJEKTU

ING.ARCH. JAROM˝R HOMOLKA, CSc.

VEDOUC˝ PROJEKTANT 

KONTROLOVALVYPRACOVALVEDOUC˝ PROJEKTANT 

¨˝SLO PARÉ

tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

Mr�tíkova 12, 586 01, Jihlava

DOKON¨EN˝ REVITALIZACE ARE`LU NEMOCNICE V CHEBU

N`ZEV AKCE:

¨. VÝKRESUMÌØ˝TKO

5 / 2015

ZAK. ¨˝SLO

STUPEÒ

DATUM

VÝKRES

GENER`LN˝ PROJEKTANT:

ZPRACOVATEL D˝L¨˝ ¨`STI:

FORM`T

INVESTOR: Karlovarský kraj ZÆvodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

ANI Z ¨`STI BEZ JEHO P˝SEMNÉHO SOUHLASU ( DLE Z`KONA ¨. 121/2000 Sb. ).

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESM˝ BÝT  POU�IT CELÝ 

DPS

A 43-14-P

ATELIER PENTA v.o.s., Mr�tíkova 12, 586 01 Jihlava

KARLOVARSK` KRAJSK` NEMOCNICE a.s. - NEMOCNICE V CHEBU

D. �TÌRBOV`

D. �tìrbovÆ, SalmovskÆ 1545/9, 120 00 Praha 2

D. �TÌRBOV`

1 : 50

Dagmar �tìrbovÆ

Projekty lØkałskØ technologie

SalmovskÆ 1545/9, Praha 2, 120 00

E-mail:  projekty.sterbova@gmail.com

Tel: +420 725 066 598

H. MALEVI¨OV`

TP-5254 TP-5254

El. zÆsuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lØkałskØ œŁely napÆj. płes proudový chrÆniŁ. - 1200 mm vysoko.

- 1200 mm vysoko (event. pod parapet)

z

PC DvojzÆsuvka poŁítaŁovØ sítì - dle projektu slaboproudu.

LEGENDA VÝVODÙ PRO SPECIALISTY:

11
s

Osazení pro jedno lø�ko:                       

- 2 x dvojitÆ zÆsuvka ochrannØho pospojovÆní

Uzemòovací svorky - napojenØ vodiŁem 4 mm2 Cu na centrÆlní uzemòovací bodu

A

ys

Osazení pro jedno lø�ko :                      - 2 x kyslík

11
o

2
z

Elektrostaticky vodivÆ uzemnìnÆ podlaha. Vnitłní el. odpor v rozsahu 5x10 - 10 Ohm.  
4 6

- 2 x vakuum

- 1x płívod pro dorozumívací załízení - dle projektu slaboproudu

- 1 x płívod pro osvìtlení na Łtení - ovlÆdanØ z rampy

- 1 x płívod pro nepłímØ osvìtlení - ovlÆdanØ od dvełí

- 1 x płívod pro noŁní osvìtlení - ovlÆdanØ od dvełí

- 1 x dvojitÆ datovÆ zÆsuvka

- ev. dal�í vývod slaboproudu

- euroli�ta, dr�Æky infuzní techniky, police na monitory

vý�ka cca1450 mm, vypínaŁ na stìnì

zs

PCL

PØ˝LOHA VÝKRESU:
(MontÆ�ní výkresy)

Polo�ka Ł. MontÆ�ní výkres Ł.

POKUD NEN̋ UVEDENO JINAK, JSOU DØ EZY PØ IPOJENY STANDARDN̋M ZPÙSOBEM

ZÆsuvka poŁítaŁovØ sítì urŁena pro monitoring chladniŁek na lØky - dle projektu slaboproudu.

- 2 x stlaŁený vzduch

Płívod el. proudu 230V  pro stropní vy�etłovací svìtlo, napÆjeno z DO.

Vývod medicinÆlních plynø (1x kyslík, 1x vakuum, 1x stlaŁený vzduch) dle projektu rozvodu medic. plynø,

ukonŁený rychlospojkou - 1500 mm vysoko.

nepłetr�itØho napÆjení) - barva zÆsuvky oran�ovÆ, płípadnì oznaŁenÆ "VDO-ZIS" - 1200 mm vysoko.

Vývod medicinÆlního plynu (1x kyslík) dle projektu rozvodu medic. plynø, ukonŁený rychlospojkou

- 1200 mm vysoko.

z
5

El. zÆsuvka 230 V/16 A, napÆjenÆ z velmi døle�itých obvodø (izolovanÆ soustava + spec. nouzový zdroj

El. zÆsuvka 230 V/16 A, napÆjenÆ ze zdravotnickØ izolovanØ soustavy a zÆlo�ního zdroje dieselagregÆtu, barva

, 

z El. zÆsuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lØkałskØ œŁely napÆj. płes proudový chrÆniŁ. - 300 mm vysoko.

, 

z
, 

El. zÆsuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lØkałskØ œŁely napÆj. płes proudový chrÆniŁ - cca 1800 mm vysoko

( event. na stropì) - pro płipojení TV, umístit v blízkosti dr�Æku tv

z
7

El. zÆsuvka 230 V/16 A, napÆjenÆ z DO (døle�itých obvodø), zÆskok do 120 sec., v místnostech pro lØkałskØ

 - 1200 mm vysoko (event. pod parapet)

z
7

, 

El. zÆsuvka 230 V/16 A, napÆjenÆ z DO (døle�itých obvodø), zÆskok do 120 sec., v místnostech pro lØkałskØ

STA Vývod spoleŁnØ televizní antØny dle projektu slaboproudu

STA
, , 

Vývod spoleŁnØ televizní antØny dle projektu slaboproudu - cca 1800mm vysoko ( event. na stropì)

- pro płipojení TV, umístit v blízkosti dr�Æku tv

 - cca 300 mm vysoko.

d Płívod vody a odpad pro vestavnou (podstavnou) myŁku nÆdobí - dle projektu ZTI

xs Płívod el. proudu 230 V  - cca 2000 mm vysoko, volnØ konce vodiŁø cca 1m - pro infrazÆłiŁ 

nad płebalovacím pultem. InfrazÆłiŁ je dodÆvkou ŁÆsti elektro

o3

Płívod el. proudu 230V pro osvìtlení pracovní linky, volný konec kabelu cca 1m

o1

(event. pod parapet)

barva zÆsuvky �lutÆ płípadnì oznaŁenÆ "DO-ZIS" - 1200 mm vysoko (event. pod parapet)

5
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Osazení pro jedno lø�ko:                       - 2 x el. zÆsuvka MDO

- 1 x dvojitÆ zÆsuvka ochrannØho pospojovÆní

- 1x płívod pro dorozumívací załízení - dle projektu slaboproudu

- 1 x płívod pro osvìtlení na Łtení - ovlÆdanØ z rampy

Osazení pro jedno lø�ko :                      - 1 x kyslík

5
o Vývod medicinÆlních plynø (kyslík ) do nÆstìnnØ rampy .

- 1 x płívod pro nepłímØ osvìtlení - ovlÆdanØ od dvełí

- 1 x płívod pro noŁní osvìtlení - ovlÆdanØ od dvełí

- 1 x dvojitÆ datovÆ zÆsuvka

- euroli�ta, dr�Æky infuzní techniky

Płívod el. proudu 230 V/16 A z "MDO", slaboproudu a ochrannØho pospojovÆní do nÆstìnnØ rampy

d1 Płívod vody pro "výrobník horkØ vody", 3/4",  ukonŁeno rohovým ventilem, 

cca1100mm vysoko - dle nÆvrhu specialisty ZTI

TP-6701 TP-6701
- místnost Ł. A327, A332 - Panel sprchový s dezinfekcí 

- místnost Ł. A353, A364 - VyplachovaŁ a dezinfektor lo�ních mís

Płívod el. proudu 230 V/16 A z "DO-ZIS", "MDO", slaboproudu a ochrannØho pospojovÆní do nÆstìnnØ rampy

- 2 x el. zÆsuvka DO-ZIS

- 2 x el. zÆsuvkaMDO

Vývod medicinÆlních plynø (kyslík, stl. vzduch, vakuum) do nÆstìnnØ rampy

ktera je uveden v �estiœhelníku u nÆzvu místnosti.

instalovaných el. spotłebiŁø v místnostech  pro lØkałskØ œŁely je dÆn skupinou dle ¨SN 33 2000-7-710,

pro lØkałskØ œŁely łe�í ¨SN 33 2000-7-710. Zpøsob napÆjení el. zÆsuvek  a v�ech pevnì

v ostatních nezdravotnických prostorÆch se łe�í dle ¨SN 33 2000. Po�adavky ¨SN 33 2000 v místnostech 

V�echny míry jsou v mm od ŁistØ zdi nebo podlahy. Dodr�te kóty, dimenze a rozteŁe ! Provedení instalace

POZN`MKA:

3
z El. zÆsuvka 230 V/16A +N +PE, typ PZE, pro płipojení pojízdnØho RTG, napÆjenÆ z MDO, samostatnì ji�tìnÆ.

Płipojení płes proud. chrÆniŁ 30 mA, 16A jistiŁ s pomalou charakteristikou. OznaŁena "RTG" - 1200 mm vysoko.
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